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UltraHealth - Imagen OCT
ADAPTACIÓN IDEAL

Principios de Adaptación

CARACTERÍSTICAS:

El propósito de 
la faldilla suave 
es ayudar a 
centrar el lente 
y proporcionar 
comodidad

14.5mm
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Diseño del lente UltraHealth Bóvedas 300-550
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• bóveda 250 faldilla plana 8.4
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La posición ideal de el lente libra entre 100 y 

Debido a que se espera que la faldilla  se 

Paso 1: Determinar Bóveda

Acumulación Central

Faldilla demasiado 
estrecha

FIGURA B

en la ZAI

Paso 2: Determinar Faldilla

• 

 

• 
 

• 
 

• 

 
parpadear durante la adaptación.  

 El movimiento al parpadear después de 
varias horas no es obligatorio debido al alto 
Dk del lente y al efecto de bombeo por el 
diseño híbrido.  

 Aproximadamente 15% del peso del lente 

faldilla suave.  

 
puede llegar a marcar un anillo de impresión 
temporal. Este ligero apoyo es normal y no es 
patológico.

Consideraciones
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Adaptación Ideal

Apoyo en ZAIAcumulación ZAI

Apoyo Central

• 

Ejemplo: 

• 

• 

Paso 3: Determinar Poder

Proceso de Adaptación

Faldilla demasiado 
plana



Si el Último Toque 

Si el Último toque e

Seleccionar Bóveda

Paso 1: Determinar Bóveda PG

Determinar Poder

Esperar 
3-4

Minutos

Sobre-refracción

+ =
Poder Final del LenteLentes de Prueba

hasta que se observe 
acumulación

Si hay Apoyo Central

Si se Observa Apo

Si se Observa Apo

Disminuya por 
100

observe apoyo

Si hay Apoyo Mayor en la ZAI o 
Movimiento Excesivo o Arrugas

Si hay Acumulación y no se ve ZAI

Apoyo

Seleccione Faldilla
Espere

3-4
Minutos

Si hay Acumulación Central

Paso 1

Determinar 
Bóveda

con Faldilla 
Plana

Paso 2

Determinar 
Faldilla

Determinar 
Poder

ADAPTACIÓN

durante la adaptación 

después de que el len

Ejemplo con Bóv

Adaptación Ideal de

 
sobre el 

la córnea Zona de Apoyo 
Interna

Zona de Apoyo 
Externa

Síntoma Causa Probable
Sensación Inicial del Lente

Sensación Central o en la Periferia 
del Lente

Incomodidad y menor tiempo de 
tolerancia de uso

Incomodidad y menor tiempo de 
tolerancia de uso

 Si Aplane

eventuales
El RPG tiene demasiada Bóveda

Incomodidad inmediatamente 
después de colocar o después de 
pocas horas.  El lente se puede sentir 

fotofobia

Apoyo del RPG  
 
o

Apoyo de la Faldilla en la Zona de Apoyo Interna

Resolución de Problemas

Proceso de Adaptación

Paso 2: Determinar Faldilla

Determinar Poder El poder del lente se puede determinar al mismo tiempo que se determina la bóveda o la faldilla.
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N IDEAL

inicial. Se debe 

nte se asiente.

veda 300

e UltraHealth

Acumulación 
en la unión

Bóveda ( ) Rx (D)

Tabla de Poderes

Solución

1. Instruya al paciente sobre las técnicas de colocación y retiro.

• 
• 

• (al 

• 

• 
5. Entregue
• 

• 

• 

• 

• 

• 
 

1. 2. 3. 

1. Dedos secos y 
limpios son la 
clave. 

2. Con los dedos 3. 

Asegúrese de que su paciente se sienta cómodo 
con la colocación y el retiro del lente antes de que 
salga del consultorio.

Materiales del Lente                                                              
• 130 DK

• 84 DK

•  

Curvas de Faldilla                                                            
 

Poderes del Lente                                                              
+10.00 a -20.00D

Valores de Bóveda                                                           

Colocar el Lente

Guía de Entrega

Retirar el Lente
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(55) 5566-2222 / 5566-2021 / 5566-2120 • 01800-849-8200
lumilent@lumilent.com

Consideraciones

SI HAY QUEJAS SOBRE COMODIDAD O SE PRESENTAN PROBLEMAS EN LA CÓRNEA
• 
• 

Resolución de Problemas

PROBLEMAS DE VISIÓN
• 

• 

 
• 

• 

de burbújas

Visita de Seguimiento

• 

• 

• 

• 

• 

Proceso de Revisión

 No es necesario observar movimiento vertical durante la visita de 
seguimiento debido al intercambio lagrimal generado por la acción de 
bombeo de la faldilla suave. 

 

 
ajuste en su curvatura y una bóveda distinta pudiera ser necesaria. 

 Un lente que se adapta con una faldilla demasiado estrecha pudiera 

de la faldilla es el de centrar y no el de levantar el lente RPG. 

 Una impresión en forma de anillo durante la visita de seguimiento es común 
y aceptable mientras el paciente no presente síntomas y el epitelio corneal 
no presente alteraciones.

 Algunos pacientes cambiando de ClearKone a UltraHealth ocasionalmente 


